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Цифровой стетоскоп — новая эра аускультации
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен обзор современных электронных и цифровых стетоскопов. Проведён анализ публикаций 
за последние 10 лет с использованием поисковых систем eLIBRARY.ru, PubMed, Google Scholar по ключевым словам: 
 «аускультация», «электронный стетоскоп», «цифровой стетоскоп», «телемедицина». Рассмотрены новые возможности 
аускультации при использовании цифровых стетоскопов. Даны краткие характеристики изделий наиболее востребо-
ванных на рынке производителей. Повышение функционала и универсальности цифрового стетоскопа (возможность 
анализировать звуки сердца, лёгких, кишечника и других органов), а также улучшение шумоподавления и фильтра-
ции полученного звука позволят сделать цифровые стетоскопы ещё более привлекательными для использования. 
По мере решения этих задач цифровой стетоскоп определённо станет незаменимым инструментом в диагностике, 
мониторинге и лечении заболеваний, а также самоконтроле пациентов. Перспективным направлением использования 
современных моделей цифровых стетоскопов является телемониторинг пациентов с заболеваниями сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем. Особенно важна оценка аускультативной картины пациентов в динамике, при длительном 
наблюдении, что может способствовать раннему выявлению осложнений и декомпенсаций различных хронических 
неинфекционных заболеваний, например хронической обструктивной болезни лёгких, бронхиальной астмы, инфаркта 
миокарда и т.д.
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Digital stethoscope: a new era of auscultation
Andrey A. Garanin, Olesya Yu. Aydumova, Anatoly O. Rubanenko, Elena G. Bibikova
Samara State Medical University, Samara, Russia

ABSTRACT
The article reviews modern electronic and digital stethoscopes. The publications of the last 10 years were analyzed using 
eLIBRARY.ru, PubMed, Google Scholar with “аускультация” (“auscultation”), “электронный стетоскоп” (“electronic 
stethoscope”), “цифровой стетоскоп” (“digital stethoscope”), and “телемедицина” (“telemedicine”) keywords. New ways 
to auscultate using digital stethoscopes were considered. Products from the most popular manufacturers were briefly 
characterized. Improved functionality and versatility of a digital stethoscope (ability to evaluate heart, lung, bowel, and other 
organ sounds), noise reduction and sound filtering make digital stethoscopes an even more attractive tool. If these challenges 
are met, a digital stethoscope will undoubtedly become an indispensable tool in the diagnosis, monitoring and treatment of 
diseases and in patient self-monitoring. Telemonitoring of patients with cardiovascular and respiratory diseases is a promising 
area of application for modern models of digital stethoscopes. Auscultation is especially important to evaluate changes during 
long-term follow-up, for early detection of complications and decompensated chronic non-infectious diseases such as chronic 
obstructive pulmonary disease, asthma, myocardial infarction, etc.
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数字听诊器 — 听诊新时代
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摘要摘要

本文对现代电子和数字听诊器进行了概述。文章通过eLIBRARY.ru、PubMed、Google Scholar

等搜索引擎，以 “听诊”、“电子听诊器”、“数字听诊器”、“远程医疗” 为关键词，

对过去10年的发表文章进行了分析。 研究了使用数字听诊器进行听诊的新的可能性。给出

了市场上最受欢迎的制造商的产品简介。数字听诊器功能的增强和多功能性（能够分析心

脏、肺、肠和其他器官的声音），以及改进降噪和对接收声音的过滤，将使数字听诊器更具

使用吸引力。随着这些挑战的解决，数字听诊器必将成为疾病诊断、监测、治疗，以及患者

自我监控不可替代的工具。对心血管和呼吸系统疾病患者进行远程监控是使用现代数字听诊

器的一个很有前景的发展方向。尤其重要的是，在长期随访过程中对患者的听诊情况进行动

态评估，这有助于及早发现各种慢性非传染性疾病的并发症和失代偿，如慢性阻塞性肺病、

支气管哮喘、心肌梗死等等。

关键词：关键词：听诊；电子听诊器；数字听诊器；远程医疗。
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из важнейших этапов объективного осмотра 

пациента является аускультация звуковых явлений, со-
провождающих работу внутренних органов. Опосредован-
ную аускультацию применяют почти 200 лет, с момента 
создания первого стетоскопа Р. Лаэннеком в 1816 году. 
Предложенная им воронка с мембраной позволила уси-
лить громкость звуковых сигналов. В 1940 году М. Раппа-
порт и Х. Спрэг усовершенствовали строение стетоскопа, 
предложив двустороннюю головку с комбинацией воронки 
и мембраны [1]. Долгое время стетоскоп не менял своего 
облика.

Простота использования, экономичность и широкая 
доступность делают классический стетоскоп популярным 
среди работников здравоохранения [2]. Следует отметить, 
что, несмотря на простоту и надёжность метода классиче-
ской аускультации, он имеет ряд недостатков. В первую 
очередь, это наличие искажений передаваемых звуковых 
сигналов, связанное с акустическими свойствами голов-
ки стетоскопа, гибкостью стенок звукопровода, а также 
с индивидуальными особенностями пациента (толщи-
на грудной клетки). Кроме того, восприятие звука носит 
субъективный характер и зависит от возраста и опыта 
исследователя [3, 4]. Наконец, при классической аускуль-
тации остаётся недоступным анализ звуковых явлений 
другими специалистами без участия пациента, а получен-
ные данные безвозвратно утрачиваются [5]. Это создаёт 
сложности при консультировании пациентов с примене-
нием телемедицинских технологий, при дистанционном 
мониторинге и анализе физикальных данных пациента 
в спорных ситуациях и в судебной практике [6].

Пандемия COVID-19 также показала необходимость 
разработки нового подхода к аускультации с примене-
нием стетоскопов, которые могли бы обеспечить дис-
танционный мониторинг и минимизировать риск за-
ражения медицинского работника при обследовании 
пациента [7].

ЭЛЕКТРОННЫЙ СТЕТОСКОП
Новые возможности аускультации появились с соз-

данием электронного стетоскопа. Электронный стетоскоп 
состоит из трёх модулей: сбора данных, предварительной 
обработки и преобразования сигнала. Модуль сбора дан-
ных обеспечивает фильтрацию, буферизацию и усиление 
прослушиваемых звуков, а также преобразование аку-
стического сигнала в цифровой. Модуль предварительной 
обработки фильтрует сигнал и удаляет артефакты. Затем 
данные поступают в модуль преобразования сигнала, 
который группирует данные для принятия клинического 
диагностического решения [8]. 

Выделяют несколько видов датчиков электронных сте-
тоскопов в зависимости от используемого механизма пре-
образования звука в аналоговый электрический сигнал.

• Датчик с двойной диафрагмой: звуковые колебания 
фиксируются диафрагмой стетоскопа и передаются 
на диафрагму внутри микрофона. Однако две диа-
фрагмы, разделённые воздушным каналом, могут 
привести к чрезмерному увеличению уровня окружа-
ющего шума и неточной передаче звукового сигнала.

• Пьезоэлектрический датчик: звуки, улавливаемые ди-
афрагмой стетоскопа, вызывают изменение структуры 
кристаллического вещества, приводящее к преобразо-
ванию звукового сигнала в электрический.

• Микроэлектромеханическая система. Диафрагма сте-
тоскопа находится в поле номинальной ёмкости, кото-
рая изменяется в соответствии с давлением звуковой 
волны. Изменение ёмкости преобразовывает звуковой 
сигнал в электрический [9, 10].
Шумоподавление окружающей среды также явля-

ется одной из задач электронного стетоскопа. П. Каин 
с  соавт. [11] протестировали электронные стетоскопы 
в условиях имитируемого шума вертолёта на уровне 
70–100 дБ с целью определения порогового уровня шума 
для аускультации лёгких и сердца. Порог интенсивности 
шума для выслушивания тонов сердца составил 85 дБ, 
дыхательных шумов — 75–80 дБ. Исходя из этого, необ-
ходимо повышение соотношения сигнал/шум как мини-
мум на 30 дБ, что можно реализовать путём улучшения 
шумоподавления. Это позволит применять электронный 
стетоскоп в условиях стихийных бедствий и при медицин-
ской транспортировке пациента. Данную проблему удалось 
решить использованием цифрового фильтра, способного 
извлечь из электронного сигнала интересующий диапазон 
частот [1, 2]. Звуковые явления, возникающие при работе 
внутренних органов, имеют разные частоты. Существую-
щие цифровые стетоскопы позволяют подбирать различ-
ные частотные режимы для наилучшего выслушивания 
отдельных звуков, например дыхательных шумов или то-
нов сердца. Так, электронный стетоскоп Welch Allyn Elite™ 
(Welch Allyn, США) имеет частотный режим 20–420 Гц 
для аускультации сердца и частотный режим 350–1900 Гц 
для аускультации лёгких. Таким образом, электронный 
стетоскоп позволяет улучшить качество и громкость звука. 
Стетоскоп 3M™ Littmann® CORE (3M, США) с пьезоэлек-
трическим датчиком усиливает звук в 40 раз, а стетоскоп 
Thinklabs One™ (Thinklabs, США) с микроэлектромеханиче-
ским датчиком — в 100 раз [12, 13].

Безусловно, электронный стетоскоп повышает 
диагностическую ценность метода аускультации [14]. 
Ф. Азимпур с соавт. [15] в 2016 году изучили возможно-
сти использования электронного стетоскопа для акусти-
ческой диагностики гемодинамически значимого (более 
50%) стеноза коронарной артерии путём обнаружения 
внутрикоронарных шумов, вызванных турбулентным по-
током крови в артерии при таком стенозе. Коронарную 
анатомию, а также наличие и выраженность атероскле-
ротических поражений верифицировали по данным коро-
нарной  ангиографии. Чувствительность и специфичность 
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обнаружения стеноза коронарной артерии по данным 
аускультации электронным стетоскопом составили 70 
и 80% соответственно (p <0,001). Предложено несколь-
ко тест–систем электронной аускультации для выявле-
ния обструктивной ишемической болезни сердца: CSA 
SonoMedica model 3.0™ (SonoMedica, США), CADence 
Ironman™ (AUM Cardiovascular, США), CADScor System™ 
(Acarix AB, Швеция). В эксперименте данные тест–систе-
мы статистически значимо выявили обструктивное пора-
жение коронарных артерий с чувствительностью 81–89,5% 
и специфичностью 53–83% [16].

В целом, использование электронного стетоскопа рас-
ширяет возможности аускультации благодаря усилению 
звукового сигнала и подавлению побочных шумов.

ЦИФРОВОЙ СТЕТОСКОП
Подавляющее большинство современных электрон-

ных стетоскопов имеют функцию записи и передачи зву-
ка на компьютер или смартфон. Дав пациенту инструкции 
по размещению головки стетоскопа, врач может удалён-
но прослушивать и анализировать звуковые сигналы. Это 
обеспечивает дистанционный мониторинг пациентов, на-
ходящихся на карантине (например, в связи с COVID-19) 
или в труднодоступных районах, а также анализ звуковых 
явлений несколькими исследователями одновременно 
в целях повышения качества телемедицинских консуль-
таций [17]. 

Ещё одно преимущество цифровизации аускульта-
ции — повышение качества подготовки студентов меди-
цинских вузов. Симуляторы аускультации воспроизводят 
звуковые сигналы, предварительно записанные у па-
циентов с различными заболеваниями сердца и лёгких, 
позволяя аудитории прослушивать запись [18]. Функция 
графического представления сигнала в виде спектрограм-
мы делает процесс обучения методу аускультации более 
наглядным, позволяя выявить спектрографические «пат-
терны» различных заболеваний [19]. 

Цифровизация данных позволила использовать алго-
ритмы искусственного интеллекта (ИИ) для анализа зву-
ковых явлений, открыв новые возможности для аускуль-
тации. Наиболее распространённым методом обработки 
звука является преобразование Фурье, обеспечивающее 
анализ частотных компонентов звукового сигнала. Ал-
горитм машинного обучения на основе искусственной 
нейронной сети позволяет дополнительно обрабатывать 
полученную информацию и соотносить различные часто-
ты сигнала с конкретными аускультативными явлениями. 
A. Гурунг с соавт. [20] провели метаанализ исследований 
для оценки прогностических возможностей сочетания 
цифровой аускультации лёгких с компьютерными алго-
ритмами обработки и анализа данных. Чувствительность 
и специфичность выявления патологических дыхательных 
шумов с использованием компьютерных алгоритмов со-
ставили 85 и 80% соответственно.

Следующим этапом в развитии цифровой аускульта-
ции стала возможность не только обнаружения патологи-
ческих звуковых явлений при работе внутренних органов, 
но и диагностики заболеваний с помощью компьютерных 
алгоритмов. Так, T. Каддура с соавт. [21] проанализиро-
вали возможность диагностики лёгочной гипертензии 
на основе аускультации сердца и лёгких. Аускультативную 
картину, полученную с применением цифрового стетоско-
па, сравнивали у здоровых лиц и пациентов с лёгочной 
гипертензией. Выявили, что компьютерный алгоритм диа-
гностировал лёгочную гипертензию по данным аускульта-
ции в 74% случаев. 

Таким образом, современный цифровой стетоскоп об-
ладает следующими преимуществами [22].
• Высокое качество звуковых сигналов. Усиление зву-

ков, возникающих при работе внутренних органов, 
и шумоподавление окружающей среды облегчают 
работу клинициста в условиях повышенной шумовой 
нагрузки: в полевых условиях, зонах чрезвычайных 
ситуаций и переполненных отделениях, при транспор-
тировке пациента.

• Удалённое обследование пациента. Отсутствие не-
обходимости прямого контакта актуально при геогра-
фической удалённости пациента и при использовании 
врачом средств индивидуальной защиты в условиях ра-
диационной, биологической или химической опасности.

• Мониторинг звуковых явлений в амбулаторных усло-
виях. Непрерывная аускультация пациента в покое 
и во время повседневной активности, в том числе 
при физической нагрузке, а также получение инфор-
мации от нескольких датчиков в разных частях тела 
обеспечивают оценку состояния пациента в динамике.

• Сохранение данных аускультации. Возможность по-
вторной оценки данных увеличивает эффективность 
телемедицинских консультаций и облегчает разреше-
ние спорных ситуаций в судебно-медицинской практи-
ке. Банк записей аускультативных явлений, характер-
ных для различных заболеваний, можно использовать 
при подготовке студентов медицинских вузов.

• Диагностика заболеваний на основе алгоритмов ИИ.
Сравнение традиционного и электронного стетоскопов 

приведено в табл. 1. 
Все модели цифровых стетоскопов, представленные 

на рынке, обладают функциями усиления звукового сиг-
нала и шумоподавления, а также записи и передачи полу-
ченных данных на персональный компьютер или смарт-
фон через Bluetooth. Стетоскоп 3M™ Littmann® 3200 
(3M Littmann, США) — один из наиболее популярных ин-
струментов для цифровой аускультации (рис. 1, a). Данный 
прибор усиливает звуковой сигнал в 24 раза и имеет два 
режима аускультации (для выслушивания низко- и вы-
сокочастотных звуков). Жидкокристаллический дисплей 
с подсветкой отображает частоту сердечных сокращений 
(ЧСС), режим аускультации, уровень громкости и заряд 
батареи. Прибор записывает данные в формате трека 
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длиной 30 с и сохраняет в виде аудиофайла. Записан-
ные звуковые явления можно визуализировать в виде 
фонокардиограммы при помощи программного обеспе-
чения StethAssist™ [23]. Цифровые стетоскопы произ-
водства 3M™ наиболее часто используются при изуче-
нии преимуществ цифровой аускультации [24]. Стетоскоп 

Stethee Pro™ (M3DICINE, Австралия) усиливает звуковой 
сигнал в 24 раза при непосредственной аускультации 
и в 96 раз при использовании приложения Stethee Pro™, 
воспринимает и анализирует звуки с частотой от 20 Гц 
до 2 кГц с последующим анализом с помощью ИИ AIDA™ 
(рис. 1, b). Данный прибор, как и предыдущий, обладает 
функцией визуализации звука в виде фонокардиограм-
мы на экране принимающего устройства. Также данный 
стетоскоп оснащён литиевым аккумулятором с быстрой 
зарядкой через USB. Ещё одним преимуществом является 
компактность модели [25].

Самый компактный и лёгкий цифровой стетоскоп 
с максимальным усилением звука (в 100 раз) на рын-
ке — прибор Thinklabs One™ (Thinklabs, США) (рис. 1, c). 
Он производит аускультацию в нескольких режимах 
и имеет функцию настройки фильтрации шума с полным 
её отключением. Данный стетоскоп позволяет врачу об-
следовать пациента с использованием средств индиви-
дуальной защиты, например в условиях инфекционного 
отделения для больных COVID-19, и интегрируется с боль-
шинством систем видеоконференцсвязи и телемедици-
ны [12]. Стетоскоп eKuore Pro™ (eKuore, Испания) — ещё 
одно устройство для аускультации пациентов как в очном, 
так и в удалённом режиме (рис. 1, d). Аппарат анализи-
рует данные на основе ИИ, легко интегрируется с любым 
программным обеспечением компьютеров и смартфо-
нов. Особенностями модели можно считать возможность 
замены части, соприкасающейся с телом пациента, 
и передачу данных через Wi-Fi [26]. Стетоскоп StethoMe™ 
(StethoMe, Польша) разработан для служб ухода за боль-
ными на дому и самодиагностики пациентов с заболева-
ниями сердца и органов дыхания, в частности бронхи-
альной астмой (рис. 1, e). Этот стетоскоп диагностирует 
наличие патологических дыхательных шумов при помо-
щи ИИ StethoMe AI™ и автоматически передаёт данные 
врачу, что позволяет удалённо отслеживать динамику 
заболевания у пациента. Отличительной особенностью 
данного стетоскопа является возможность измерять тем-
пературу тела [27]. Система для диагностики заболеваний 
сердца CADence™ (AUM Cardiovascular, США) представ-
ляет собой комбинацию стетоскопа и электрокардиогра-
фа: прибор оснащён встроенными датчиками для записи 

Таблица 1. Сравнительная характеристика традиционного и электронного стетоскопов

Признак Традиционный стетоскоп Электронный стетоскоп

Усиление звука Нет Да

Шумоподавление Нет Да

Универсальность для аускультации внутренних органов Да Не у всех моделей

Запись и передача данных Нет Да

Использование алгоритмов ИИ Нет Да

Зависимость от источника питания Нет Да

Стоимость устройства и сменных частей Низкая Высокая
Примечание. ИИ – искусственный интеллект.

Рис. 1. Внешний вид наиболее популярных электронных 
стетоскопов, представленных на рынке: a — cтетоскоп 
ЗМ™ Littmann 3200 (США) http://stetoskopy.ru/shop/3m-
littmann/3200_BK_27.html; b — cтетоскоп M3DICINE Stethee 
Pro™ (Австралия) https://m3dicine.com/#deeper_level;  
c — cтетоскоп Thinklabs One™ (США) https://www.
thinklabs.com/stethoscopes; d — кардиологический 
стетоскоп eKuore Pro™ (Испания) https://www.deal-med.
ru/stetoskop_elektronniy_ekuore_pro.html; e — стетоскоп 
StethoMe™ (Польша) https://www.stethome.com/en-gb/; 
f — датчики системы для диагностики заболеваний сердца 
CADence™ (США) https://evercare.ru/cadence; g — стетоскоп с 
возможностью записи электрокардиограммы Ekoscope™ (США) 
https://ekoscope.com/ekoscope; h — стетоскоп Healthy Networks 
Lung Passport™ (Белоруссия) https://cetez.ru/lungpass/;  
i — стетоскоп Laeneco™ (Россия) https://laenecocom.tmweb.ru/.

http://stetoskopy.ru/shop/3m-littmann/3200_BK_27.html
http://stetoskopy.ru/shop/3m-littmann/3200_BK_27.html
https://m3dicine.com/#deeper_level
https://www.thinklabs.com/stethoscopes
https://www.thinklabs.com/stethoscopes
https://www.deal-med.ru/stetoskop_elektronniy_ekuore_pro.html
https://www.deal-med.ru/stetoskop_elektronniy_ekuore_pro.html
https://www.stethome.com/en-gb/
https://evercare.ru/cadence
https://ekoscope.com/ekoscope
https://cetez.ru/lungpass/
https://laenecocom.tmweb.ru/
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электрокардиограммы (ЭКГ) (рис. 1, f). Данная система 
работает с приложением CADence Software™ для под-
держки принятия клинических решений, обеспечива-
ющим помощь клиницисту в анализе аускультативных 
явлений в сочетании с результатами ЭКГ. Сбор данных 
занимает около 8 мин, после чего в течение 12 мин при-
бор автоматически отправляет отчёт на указанный элек-
тронный адрес [28]. Прибор Ekoscope™ (Ekoscope, США) 
представляет собой ещё один многофункциональный 

медицинский инструмент, позволяющий одновременно 
осуществлять аускультацию сердца и запись ЭКГ в ше-
сти отведениях (рис. 1, g). Он оснащён портом microUSB 
для зарядки аккумулятора и передачи данных [29]. 
Cтетоскоп Lung Passport™ (Healthy Networks, Республика 
Беларусь) предназначен для диагностики заболеваний 
дыхательной системы в домашних условиях (рис. 1, h). 
Прибор оснащён мобильным приложением, которое с ис-
пользованием алгоритмов ИИ анализирует полученные 

Таблица 2. Сравнительная характеристика наиболее популярных на рынке цифровых стетоскопов 

Модель стетоскопа  
(производитель, страна) Преимущества Недостатки

3M™ Littmann 3200 
(Littmann, США)

• Регистрация ЧСС
• Визуализация в виде фонокардиограммы
• Возможность аускультации сердца и лёгких

• Отсутствие анализа данных ИИ
• Невозможность самодиагностики 

пациентом
• Невозможность работы в СИЗ
• Отсутствие аккумулятора  

(питание от батареек АА)

Stethee Pro™  
(M3DICINE, Австралия) 

• Регистрация ЧДД, ЧСС, продолжительности 
систолы и диастолы

• Визуализация в виде фонокардиограммы
• Возможность аускультации сердца и лёгких
• Применение ИИ для анализа данных
• Возможность работы в СИЗ
• Литиевый аккумулятор

• Невозможность самодиагностики 
пациентом

Thinklabs One™  
(Thinklabs, США)

• Возможность аускультации сердца и лёгких
• Возможность работы в СИЗ
• Литиевый аккумулятор

• Отсутствие анализа данных ИИ
• Невозможность самодиагностики 

пациентом

eKuore Pro™  
(eKuore, Испания)

• Возможность аускультации сердца и лёгких
• Возможность работы в СИЗ
• Подключение по Wi-Fi
• Возможность дистанционного мониторинга
• Литиевый аккумулятор

• Отсутствие анализа данных ИИ
• Невозможность самодиагностики 

пациентом

StethoMe™  
(StethoMe, Польша)

• Возможность аускультации сердца и лёгких
• Применение ИИ для анализа данных
• Возможность работы в СИЗ
• Возможность дистанционного мониторинга
• Возможность самодиагностики пациентом
• Регистрация температуры тела
• Литиевый аккумулятор

• Отсутствие наушников

CADence™ (CADence, США) • Регистрация ЭКГ
• Литиевый аккумулятор

• Невозможность аускультации лёгких
• Невозможность самодиагностики 

пациентом

Ekoscope™  
(Ekoscope, США)

• Регистрация ЭКГ
• Применение ИИ для анализа данных
• Литиевый аккумулятор

• Невозможность аускультации лёгких
• Невозможность самодиагностики 

пациентом
• Невозможность работы в СИЗ

Lung Passport™ (Healthy 
Networks, Белоруссия)

• Применение ИИ для анализа данных
• Возможность самодиагностики пациентом
• Литиевый аккумулятор

• Невозможность аускультации сердца

Laeneco™  
(Laeneco, Россия)

• Применение ИИ для анализа данных
• Возможность самодиагностики пациентом
• Литиевый аккумулятор

• Невозможность аускультации сердца

Примечание. ЧСС — частота сердечных сокращений; ИИ — искусственный интеллект; СИЗ — средства индивидуальной защиты;  
ЧДД — частота дыхательных движений; ЭКГ — электрокардиограмма.
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записи звуков, затем сопоставляет их со звуками, ха-
рактерными для пневмонии, хронической обструктивной 
болезни лёгких, бронхиальной астмы и нескольких ви-
дов бронхита, после чего выдаёт предварительный диа-
гноз. Для повышения точности диагностики приложение 
включает опросник для пациента [30]. Отечественный 
стетоскоп Laeneco™ (Laeneco, Россия) предназначен 
как для самодиагностики, так и для удалённой диагно-
стики врачом по аудиозаписи (рис. 1, i). Анализ данных 
с помощью ИИ занимает 2 мин, по истечении которых 
аппарат даёт заключение о наличии или отсутствии па-
тологических шумов без постановки диагноза [31]. Срав-
нительная характеристика различных моделей цифровых 
стетоскопов представлена в табл. 2.

Таким образом, описанные устройства имеют раз-
личный функционал. Некоторые из них можно применять 
для самодиагностики пациента, другие предназначены 
только для использования врачом. Обращают на себя 
внимание дополнительные функции стетоскопов: воз-
можность записи ЭКГ, визуализации звуковых явлений, 
измерения температуры тела. Безусловно, существен-
ным ограничением ряда цифровых стетоскопов являет-
ся их «специализация» на аускультации только лёгких 
или сердца. Ещё одним ограничением для внедрения 
цифровых стетоскопов в широкую практику является от-
носительная дороговизна устройств и их сменных элемен-
тов, а также сложность ремонта в связи с его высокой 
стоимостью и низкой географической плотностью сер-
висных центров. Тем не менее бурное развитие систем 
принятия врачебных решений и алгоритмов ИИ, а также 
потребность в разработке и совершенствовании техноло-
гий для удалённого мониторинга и телемедицины делают 
эти устройства перспективным сегментом производства 
и рынка медицинских изделий.

За последние несколько десятилетий развитие ИИ 
кардинально изменило основные сферы повседневной 
жизни, включая здравоохранение. Доказано, что цифро-
визация здравоохранения повышает качество оказания 
медицинской помощи, улучшает приверженность к тера-
пии и позволяет на ранней стадии выявлять заболевание 
или его обострение [32]. Использование цифрового сте-
тоскопа позволяет записывать и сохранять результаты 
аускультации, что преодолевает субъективизм в интер-
претации данных. Анализ рынка показывает, что всё боль-
шее количество медицинских изделий ориентированы 
на пациента, обеспечивая самодиагностику в домашних 
условиях. Цифровые стетоскопы не стали исключением: 
домашний цифровой стетоскоп с функцией диагностики 
на основе алгоритма ИИ представляет собой рыночную 
нишу. Кроме того, применение подобных аппаратов па-
циентами в амбулаторных условиях позволит разгру-
зить первичное звено здравоохранения. Так, по данным 
предварительной оценки применение устройства Lung 
Passport снизит обращаемость к врачу на 35% [7]. Воз-
можность дистанционного мониторинга пациента и его 

обследования с использованием средств индивидуаль-
ной защиты способствует снижению контакта между па-
циентом и медицинским работником, делая процесс об-
следования максимально комфортным для обеих сторон. 
Применение аккумуляторов с быстрой зарядкой и высокой 
ёмкостью, а также внедрение дополнительных функций 
(ЭКГ, термометрии) способны повысить конкурентные 
преимущества изделий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Повышение функционала и универсальности циф-

рового стетоскопа (возможность анализировать звуки 
сердца, лёгких, кишечника и других органов), а также 
улучшение шумоподавления и фильтрации полученного 
звука делают цифровые стетоскопы ещё более привле-
кательными для использования. По мере решения этих 
задач цифровой стетоскоп определённо станет незаме-
нимым инструментом в диагностике, мониторинге и ле-
чении заболеваний, а также самоконтроле пациентов. 
Перспективным направлением использования современ-
ных моделей цифровых стетоскопов является телемони-
торинг пациентов с заболеваниями  сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем. Особенно важной считают оцен-
ку  аускультативной картины пациентов в динамике, 
при длительном наблюдении, что может способство-
вать раннему выявлению осложнений и декомпенсаций 
различных хронических неинфекционных заболеваний, 
например хронической обструктивной болезни лёгких, 
бронхиальной астмы, инфаркта миокарда и т. д.
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